
精度検査表
メーカー ソディック 型式 MC430L No.0176 年式 2004

主軸振れ（   ）

テーブル上面精度

0

　　　　　Ｘ－Ｚ 　　Ｙ－Ｚ Ｘ－Ｙ

X(0)
注）精度は保証するものでは御座いません。参考値となります。

令和　3年 2月 17日
計測者　池上

振り回し(300mmピッチ)

     Y（+0.008）

口元（  ）
（+0.006） 　　　　 Ｘ（+0.008）　

先端（  ）
（0）

テーブルサイズ(600ｘ400)

（+0.001） 　　  　(+0.003)

（0） （0） 　　  　(+0.002)

（+0.001） （0） 　　　   (+0.002)

直角度（スコヤ300ｍｍ）

     Ｘ(+0.001) Ｙ(+0.001)
　　　    Ｙ(+0.001)

       Ｚ(+0.003) Ｚ(+0.002)
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